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摘要
目的:观察飞秒激光辅助白内障手术联合三焦点人工晶状
体(ＩＯＬ)植入术后的临床疗效ꎮ
方法:回顾性自身前后对照研究ꎮ 选择 ２０１６－０９ / ２０１７－１１
就诊于山西省眼科医院植入三焦点 ＩＯＬ 的白内障患者 ４２
例 ５９ 眼ꎬ随访至术后 ６ｍｏꎬ分别观察术前、术后 １ｗｋꎬ１、３、
６ｍｏ 单眼裸眼远、中、近距离视力(ＬｏｇＭＡＲ)、离焦曲线、屈
光稳定性、高阶像差、患者满意度和脱镜率ꎮ
结果:所有患者在术后各随访时间点远、中、近距离均可获
得优于 ０ １ＬｏｇＭＡＲ 的良好视力ꎬ术后各距离视力与术前
相比显著提高 ( Ｐ < ０ ０５)ꎮ 术后 ６ｍｏ 离焦曲线在 ０ ~
－２ ５Ｄ之间曲线过渡平缓ꎬ术眼达到优于 ０ ８ 的视力水
平ꎮ 术后 ６ｍｏꎬ６３％(３７ 眼)的患眼 ＳＥ 位于±０ ２５Ｄ 之间ꎬ
８８％(５２ 眼)的患眼 ＳＥ 则位于±０ ５０Ｄ 之间ꎮ 术后各时期
全眼的总高阶像差、彗差、球差、三叶草像差明显低于术前
(Ｐ<０ ０５)ꎮ
结论:飞秒激光辅助白内障手术联合三焦点 ＩＯＬ 植入术可
以为患者提供舒适自然的全程视力ꎬ实现真正的脱镜ꎬ患
者术后满意度高ꎮ
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０引言
随着白内障手术技巧的日渐完善以及生物测量的精

准性ꎬ特别是飞秒激光技术在白内障手术中的应用ꎬ白内
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　 　表 １　 手术前后各时间点视力比较 (ｘ±ｓꎬＬｏｇＭＡＲ)
视力 术前 术后 １ｗｋ 术后 １ｍｏ 术后 ３ｍｏ 术后 ６ｍｏ Ｆ Ｐ
ＵＣＤＶＡ ０ ８９±０ １０ ０ ０３±０ ０８ａ ０ ０２±０ １２ａ ０ ０１±０ ０６ａ ０ ０３±０ １１ａ ８４２ ７５ Ｐ<０ ０１
ＵＣＩＶＡ ０ ７２±０ １９ ０ １３±０ １３ａ ０ １２±０ ０７ａ ０ １０±０ １１ａ ０ １０±０ ０９ａ １１６ １７ Ｐ<０ ０１
ＵＣＮＶＡ ０ ８０±０ １６ ０ １１±０ ０７ａ ０ １０±０ ０８ａ ０ １２±０ ０９ａ ０ ０９±０ １１ａ ２０７ ２５ Ｐ<０ ０１

注:ａＰ<０ ０５ ｖｓ 术前ꎮ

障手术已进入屈光性手术时代ꎮ 伴随人们生活水平的提
高ꎬ追求舒适自然的全程视力成为白内障患者的主要需
求[１]ꎮ 传统的多焦点 ＩＯＬ 实际只有两个焦点ꎬ患者术后可
以拥有良好的远视力和近视力[２－６]ꎬ但患者在进行中间距
离视物(例如看电脑、做家务)不够清晰ꎬ并且这类型的
ＩＯＬ 存在眩光、光晕、对比敏感度下降等不足ꎬ因此不能满
足患者全程视力的要求[６]ꎮ 目前三焦点 ＩＯＬ 在国内相关
领域鲜有报道[７]ꎬ本研究通过观察 ４２ 例 ５９ 眼植入三焦点
ＩＯＬ 的白内障患者ꎬ对其临床效果进行研究分析ꎬ为临床
提供参考ꎮ
１对象和方法
１ １对象　 回顾性自身前后对照研究ꎮ 选择 ２０１６ － ０９ /
２０１７－１１ 就诊于山西省眼科医院符合手术要求的白内障
患者 ４２ 例 ５９ 眼ꎬ其中男 １７ 例 ２９ 眼ꎬ女 ２５ 例 ３０ 眼ꎬ年龄
３８~８５(５６ ５７±１２ １７)岁ꎬ散光 ０ ~ ０ ７５(０ ３２±０ １８) Ｄꎮ
纳入标准:(１)诊断为年龄相关性白内障ꎬ核硬度Ⅲ~ Ⅳ
级ꎻ(２)０ １≤角膜球差≤０ ３ꎻ角膜高阶像差 < ０ ３ꎻ(３)
Ｋａｐｐａ 角<０ ３ｍｍꎬＡｌｐｐａ 角<０ ５ｍｍꎻ(４)角膜规则散光及
术源性散光≤０ ７５Ｄꎻ(５)Ｂ / Ｆ 值>８２％ꎮ 排除标准:(１)角
膜病变ꎻ(２)眼部手术史和影响视力的全身疾病ꎻ(３)黄斑
病变及其他眼底疾病ꎮ 本研究遵循«赫尔辛基宣言»ꎬ所
有患者均签署知情同意书ꎬ且能按时随访ꎮ
１ ２方法　 所有患者术前均行眼科常规检查ꎮ 包括裸眼
视力(ＵＣＶＡ)及最佳矫正视力(ＢＣＶＡ)、裂隙灯显微镜、
ＩＯＰ、眼 Ｂ 超、光学相干断层成像(ＯＣＴ)、角膜内皮镜ꎻＩＯＬ
Ｍａｓｔｅｒ 测算 ＩＯＬ 预留度数、Ｐｅｎｔａｃａｍ 眼前节分析系统测算
角膜及全眼散光、角膜球差ꎬｉＴｒａｃｅ 视功能分析仪测量患
者波前像差ꎮ 采用 ＳＲＫ / Ｔ 公式计算 ＩＯＬ 度数ꎬ设定目标
屈光度接近于 ０ꎮ 术前左氧氟沙星滴眼液点术眼ꎬｑ２ｈꎬ持
续 ３ｄꎬ普拉洛芬滴眼液ꎬｑｉｄꎬ 持续 １ｄꎮ

所有手术均由同一位经验丰富的医师完成ꎮ 术前散
瞳ꎬ患者取仰卧位ꎬ术眼行表面麻醉后ꎬ 使用飞秒激光
(ＬｅｎＳｘꎬＡｌｃｏｎ)于角膜 １２０°轴位制作 ２ ２ｍｍ 透明角膜主
切口ꎬ２０°轴位制作 １ ２ｍｍ 角膜侧切口ꎬ飞秒激光前囊膜
切开的直径为 ５ ３ｍｍ[８]ꎬ预劈核处理后ꎬ患者转移至超声
乳化手术室ꎬ常规消毒铺巾ꎬ置开睑器ꎬ前房注黏弹剂ꎬ撕
囊镊取出游离的前囊膜片ꎬ超声乳化仪吸除晶状体核及皮
质ꎬ充分注吸残余皮质并行前后囊膜抛光ꎬ囊袋内植入三
焦点 ＩＯＬꎬ完全吸除囊袋内黏弹剂ꎬ水密切口ꎬ成形前房ꎮ
术毕涂妥布霉素地塞米松眼膏ꎬ包扎术眼ꎮ 次日开始左氧
氟沙星滴眼液点术眼ꎬｑ２ｈꎬ持续 ３ｄꎬ３ｄ 后改为 ｑｉｄꎬ持续
２ｗｋꎬ泼尼松龙滴眼液点术眼 ｑ２ｈꎬ持续 ３ｄꎬ３ｄ 后改为 ｑｉｄꎬ
持续 ２ｗｋꎬ普拉洛芬滴眼液点术眼ꎬｑｉｄꎬ 持续 ６ｗｋꎮ 术后
随访 ６ｍｏꎮ 分别于术前、术后 １ｗｋꎬ１、３、６ｍｏ 时采用标准对
数视力表测量裸眼远视力 ( ｕｎｃｏｒｒｅｃｔｅｄ ｄｉｓｔａｎｃｅ ｖｉｓｕａｌ
ａｃｕｉｔｙꎬＵＣＤＶＡ)ꎬ检查距离为 ５ｍꎻ采用标准近视力表测量
裸眼近视力(ｕｎｃｏｒｒｅｃｔｅｄ ｎｅａｒ ｖｉｓｕａｌ ａｃｕｉｔｙꎬＵＣＮＶＡ)、裸眼

图 １　 术后 ６ｍｏ离焦曲线ꎮ

中视力(ｕｎｃｏｒｒｅｃｔｅｄ ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ ｖｉｓｕａｌ ａｃｕｉｔｙꎬＵＣＩＶＡ)ꎬ检
查距离分别为 ４０、８０ｃｍꎮ 记录术前及术后各随访时间点
ＵＣＤＶＡ、ＵＣＩＶＡ、ＵＣＮＶＡꎬ结果以 ＬｏｇＭＡＲ 视力表示ꎮ 术
后 ６ｍｏ 时使用综合验光仪ꎬ从＋１Ｄ 至－５Ｄꎬ以 ０ ５Ｄ 为一档
依次递减球镜度数ꎬ并测出相应球镜度数下的视力ꎬ以球
镜度数为 Ｘ 轴ꎬ视力为 Ｙ 轴ꎬ绘制离焦曲线图ꎮ 采用以激
光光束追踪法为原理的 ｉＴｒａｃｅ 视觉功能分析仪测量患者
在 ３ｍｍ 瞳孔直径下的高阶像差ꎬ记录患者术前ꎬ术后
１ｗｋꎬ１、３、６ｍｏ 全眼的总高阶像差、彗差、球差、三叶草ꎮ 所
有检查均由熟练操作系统的同一位医师完成ꎬ患者双眼睁
开固视视标ꎬ连续测量 ３ 次取平均值ꎮ 记录术后 ６ｍｏ 时患
者的验光度数ꎬ并计算 ＳＥ 度数ꎬ按照不同区间±０ ２５Ｄ、
±０ ５０Ｄ、±０ ７５Ｄ、±１ ０Ｄ 记录患眼分布情况ꎮ 术后各时期
对患者的主观视觉质量进行问卷调查ꎬ其中包括脱镜情况
及视觉干扰现象ꎮ 患者术后脱镜情况的衡量包括:看电视
(ＵＣＤＶＡ)、读书(ＵＣＩＶＡ)、看手机(ＵＣＮＶＡ)ꎬ视觉干扰现
象包括眩光及光晕ꎻ术后 ６ｍｏ 时随访患者分别使用从 ４
(非常满意)、３(比较满意)、２(满意)到 １(不满意)的分数
对该三焦点 ＩＯＬ 进行满意度评分ꎮ
　 　 统计学分析:采用 ＳＰＳＳ ２０ ０ 软件进行统计分析ꎮ 计

量数据以 ｘ±ｓ 表示ꎬ所有数据经正态检验和方差齐性检
验ꎮ 对于不同时间点各指标分析采用重复测量数据的方
差分析ꎮ 各时间点两两间比较采用 ＬＳＤ－ ｔ 检验ꎮ 以 Ｐ<
０ ０５ 为差异有统计学意义ꎮ
２结果
２ １术后视力的比较　 所有患者在术后 １ｗｋꎬ１、３、６ｍｏ 远、
中、近视力均可获得优于 ０ １ＬｏｇＭＡＲ 的良好视力ꎬ术后
１ｗｋꎬ１、３、６ｍｏ ＵＣＤＶＡ、ＵＣＩＶＡ、ＵＣＮＶＡ 与术前相比差异均
有统计意义(Ｐ < ０ ０５)ꎬ术后 １ｗｋꎬ１、３、６ｍｏ 的 ＵＣＤＶＡ、
ＵＣＩＶＡ、ＵＣＮＶＡ 的两两比较差异无统计学意义 ( Ｐ >
０ ０５)ꎬ见表 １ꎮ
２ ２术后离焦曲线 　 术后 ６ｍｏ 时所有术眼在＋０ ~ －２ ５Ｄ
离焦范围内过渡平缓ꎬ术眼达到优于 ０ ８ 的视力水平ꎬ见
图 １ꎮ
２ ３手术前后高阶像差比较　 术后 １ｗｋꎬ１、３、 ６ｍｏ 的总高
阶像差、彗差、球差、三叶草像差与术前相比差异均有统计
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表 ２　 三焦点人工晶状体植入手术前后高阶像差的比较 (ｘ±ｓꎬμｍ)
指标 术前 术后 １ｗｋ 术后 １ｍｏ 术后 ３ｍｏ 术后 ６ｍｏ Ｆ Ｐ
总高阶像差 ０ ４３８±０ ２８３ ０ ０９０±０ ０２７ａ ０ ０９８±０ ０２４ａ ０ ０９４±０ ０２９ａ ０ ０９５±０ ０２５ａ ２３ ３４７ <０ ０１
球差 ０ ０７０±０ １９３ ０ ００１±０ ０１７ａ ０ ００５±０ ０１５ａ ０ ００７±０ ０４３ａ ０ ００３±０ ０１６ａ ３ ７８４ <０ ０１
彗差 ０ ２９１±０ ２３４ ０ ０４９±０ ０１０ａ ０ ０４４±０ ０１７ａ ０ ０４５±０ ０１９ａ ０ ０４８±０ ０２０ａ １８ ５９５ <０ ０１
三叶草像差 ０ １４２±０ ０９４ ０ ０６１±０ ０３５ａ ０ ０６０±０ ０２４ａ ０ ０６２±０ ０３０ａ ０ ０６３±０ ０２２ａ １３ １８２ <０ ０１

注:ａＰ<０ ０５ ｖｓ 术前ꎮ

意义(Ｐ<０ ０５)ꎬ术后 １ｗｋꎬ１、３、 ６ｍｏ 的总高阶像差、球差、
彗差、三叶草像差的两两比较差异无统计学意义 ( Ｐ >
０ ０５)ꎬ见表 ２ꎮ
２ ４术后屈光稳定性 　 术后 ６ｍｏꎬ６３％(３７ 眼)的患眼 ＳＥ
位于±０ ２５Ｄ 之间ꎬ８８％(５２ 眼)的患眼 ＳＥ 则位于±０ ５０Ｄ
之间ꎬ９７％(５７ 眼)的患眼 ＳＥ 位于±０ ７５Ｄ 之间ꎬ而 ＳＥ 位
于±１ ００Ｄ 之间的患眼达 １００％(５９ 眼)ꎮ
２ ５脱镜率及满意度　 所有患者在术后 １ｗｋꎬ１、３、６ｍｏ 视
远、中距离时均无需戴镜ꎬ但有 ２ 例患者表示术后 １ｗｋꎬ１、
３、６ｍｏ 视近距离时需配戴眼镜ꎻ６ 例患者抱怨术后 １ｍｏ 时
有光晕及眩光现象ꎬ但不影响日常生活ꎬ仅 １ 例患者抱怨
在术后 ６ｍｏ 时仍有夜间眩光现象ꎬ术后 ６ｍｏ 时ꎬ５９％(３５
眼)的患者对该三焦点 ＩＯＬ 表示非常满意(４ 分)ꎬ２５％(１５
眼)的患者则表示比较满意(３ 分)ꎬ１４％(８ 眼)的患者表
示满意(２ 分)ꎬ仅有 ２％(１ 眼)的患者表示不满意(１ 分)ꎮ
３讨论

伴随电子产品的普及ꎬ人们用眼习惯也发生很大改变ꎬ
对中距离视力的需求增多[９－１０]ꎮ 对于白内障患者而言ꎬ他
们期望术后能够获得视远、中、近距离都清晰的全程视力ꎬ
摆脱眼镜的束缚ꎮ 三焦点 ＩＯＬ 的设计目的旨在提供优良
的中距离视力的同时并不影响远近距离的视力ꎬ从而获得
舒适自然的全程视力[１１]ꎮ 三焦点 ＩＯＬ 为单片式非球面
ＩＯＬꎬ主体及支撑部分由亲水性丙烯酸酯材料制成ꎬ具有疏
水性表面特质ꎬ前表面采用折射和衍射相结合的设计[９]ꎮ

飞秒激光辅助白内障手术的开展是白内障手术的一
场重大变革ꎬ２００９ 年 Ｎａｇｙ 等[１２] 首次报告用 ＬｅｎＳｘ 飞秒激
光系统辅助进行白内障手术ꎬ取得成功ꎮ ２０１３ 年 ＬｅｎＳｘ 系
统进入我国ꎬ辅助白内障手术取得良好的效果[１３]ꎮ 已有
大量文献指出在晶状体环形撕囊、晶状体预劈核、透明角
膜切口的制作及晶状体植入后的稳定性等方面飞秒激光
所具备的优势[１４－１６]ꎬ该技术与传统手术相比具有更高的
安全性及可控性[１７]ꎬ并获得满意的屈光效果ꎬ减少并发症
的发生几率[１８]ꎮ

本研究结果显示ꎬ所有患者在术后各随访时间内远、
中、近视力均优于 ０ １ＬｏｇＭＡＲꎬ术后 ６ｍｏ 结果显示ꎬ远、近
视力可达 ０ ０ＬｏｇＭＡＲ 甚至更佳ꎮ 肖雪冰等[７] 对 ２４ 例 ２６
眼植入相同类型三焦点 ＩＯＬ 研究结果中发现ꎬ术后 ３ｍｏ 患
者远、近视力可达 ０ １ＬｏｇＭＡＲ 以上ꎬ而中距离视力达
０ ２ＬｏｇＭＡＲ 以上ꎬ我们的结果似乎更令人满意ꎮ 在 Ｋｒｅｔｚ
等[１９]的研究中ꎬ５０ 例行 ＡＴ ＬＩＳＡ ｔｒｉ ８３９ＭＰ ＩＯＬ 植入术的
患者术后 ３ｍｏ 随访发现ꎬ有 ９１％眼的远视力、８７％眼的中
视力以及 ７９％ 眼的近视力达到或优于 ０ １ＬｏｇＭＡＲꎮ
Ｍｏｊｚｉｓ 等[２０]将 ３０ 例 ６０ 眼分成两组ꎬ分别植入 ＡＴ ＬＩＳＡ ｔｒｉ
８３９ＭＰ 三焦点 ＩＯＬ 与 ＡＴ ＬＩＳＡ ｔｒｉ ８０１ＭＰ 双焦点 ＩＯＬꎬ对比
研究之后发现ꎬ术后 ３ｍｏ 两组远视力结果差异无统计学
意义(Ｐ>０ ０１)ꎬ而三焦组近视力和中间视力明显更好

(Ｐ<０ ０１)ꎮ 由此可见ꎬ三焦点 ＩＯＬ 可以提供优越的中视
力ꎬ使患者获得清晰舒适的全程视力[２１]ꎮ

离焦曲线是反映患者连续视程的重要指标ꎮ 图 １ 显
示ꎬ术后 ６ｍｏ 的离焦曲线分别在 ０Ｄ 和－２ ５Ｄ 出现两次峰
值ꎬ这与 Ｍｏｊｚｉｓ 等[９] 报道结果无明显差异ꎮ Ｌｉｎｄｓｔｒｏｍ
等[２２]对三焦点、双焦点、单焦点 ＩＯＬ 进行对比之后发现ꎬ
在 ０ ００Ｄ 处ꎬ也就是远距离视力ꎬＬＩＳＡ ｔｒｉ 和单焦点 ＩＯＬ 表
现更佳ꎻ在－１ ５０Ｄ 处ꎬ即中距离视力ꎬＬＩＳＡ ｔｒｉ 要优于其他
ＩＯＬꎮ 周星延等[２３] 与 ｄｅ Ｖｒｉｅｓ 等[２４] 对 Ａｃｒｙｓｏｆ Ｒｅｓｔｏｒｅ＋４Ｄ
和＋３Ｄ 的研究对比发现ꎬ离焦曲线在－１ ０~ －１ ５Ｄ 之间不
存在明显的波谷ꎬ这表明三焦点 ＩＯＬ 的全程视力与双焦点
ＩＯＬ 相比具有明显的优越性ꎬ其在保证了近视力的同时ꎬ
解决了中视力不佳的缺陷ꎮ 因此ꎬ三焦点 ＩＯＬ 可以使患者
实现从远到近的清晰转换ꎮ 这主要是由于三焦点 ＩＯＬ 在
近距离和中距离附加度数分别是＋３ ３３Ｄ 和＋１ ６６Ｄꎬ提供
了舒适的阅读视力及自然的 ４０ｃｍ 和 ８０ｃｍ 之间的中距离
视力ꎮ

以往白内障术后患者常抱怨眩光、复视、光晕等不良
视觉现象ꎬ因此视觉质量评估显得尤为重要ꎮ Ｋｏｓａｋｉ
等[２５]在研究中指出高阶像差是影响白内障患者术后视物
模糊、夜视力差、眩光等症状的主要原因ꎬ而高阶像差主要
包括球差、彗差、三叶草像差等ꎮ 白内障术后角膜及眼内
的高阶像差有所改变[２６]ꎬ因此测量三焦点 ＩＯＬ 的总高阶
像差有助于反映视觉质量的客观变化ꎮ 本研究发现术后
各时期全眼的总高阶像差、彗差、球差、三叶草像差明显低
于术前ꎬ差异具有统计学意义(Ｐ<０ ０５)ꎬ这与肖雪冰等[７]

研究结果一致ꎮ 有学者认为ꎬ这可能与飞秒激光制作的角
膜切口的精准性及术后角膜水肿发生率低而没有引起角
膜高阶像差的改变有关[２７]ꎮ 除此之外ꎬＭｉｈáｌｔｚ 等[２８] 研究
表示飞秒激光撕囊因其囊袋的居中性及 ＩＯＬ 偏位率低ꎬ可
明显减少术后眼内高阶像差及彗差ꎬ由此可见ꎬ飞秒激光
辅助下的三焦点 ＩＯＬ 植入后并未引入较多高阶像差ꎬ可使
患者获得较为满意的视觉质量ꎮ

目前ꎬ国内关于三焦点的文章中尚未出现屈光稳定性
方面 的 报 道[７ꎬ２３]ꎬ 国 外 学 者 Ｍｏｊｚｉｓ 等[９] 研 究 发 现 有
８６ ６７％的患眼在植入同种型号的三焦点 ＩＯＬ 术后 ＳＥ 位
于±０ ５０Ｄ 之间ꎬ我们的研究中 ＳＥ 位于±０ ５０Ｄ 之间的患
眼达 ８９％ꎬ这与 Ｋｒｅｔｚ 等[２９]的报道中有 ９０％的患眼植入三
焦点 ＩＯＬ 术后 ３ｍｏ ＳＥ 位于±０ ５０Ｄ 之间结果基本相似ꎮ
Ｌａｗ 等[３０]的一项前瞻性研究结果显示ꎬ所有患者在术后
随访中 ＳＥ 位于－０ ５０~ ＋０ ７５Ｄ 之间ꎮ 笔者认为这主要得
益于飞秒激光制作角膜切口的精确性以及居中正圆的环
形撕囊ꎬ确保了有效的 ＩＯＬ 位置ꎬ减少屈光误差ꎬ患者在长
期随访中并未出现 ＩＯＬ 偏位等影响视觉质量的现象ꎬ
Ｗａｎｇ 等[３１]研究结果亦证实了这一点ꎮ

本研究结果显示术后 ６ｍｏ 患者的满意度评分较高ꎬ
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且术后视远、中距离脱镜患者达 １００％ꎮ 术后早期有 ６ 眼
存在光晕及眩光现象ꎬ考虑可能与增加的 ２ 个焦点有关ꎮ
随着时间的推移ꎬ术后 ６ｍｏ 时有光晕者仅剩 １ 例患者ꎮ 这
与 Ｍｅｎｄｉｃｕｔｅ 等[３２] 及 Ｖｏｓｋｒｅｓｅｎｓｋａｙａ 等[３３] 提出的由光晕
和眩光引起的视觉干扰随着时间的推移逐渐减少结果基
本一致ꎮ 三焦点 ＩＯＬ 能够提供良好的远、中、近视力ꎬ摆脱
对眼镜的依赖ꎬ从而提高患者对术后效果的满意度ꎬ然而
三焦点 ＩＯＬ 价格昂贵、患者期望值高也影响了患者的满意
度ꎮ 这也反映了术前把握三焦点 ＩＯＬ 手术适应证及充分
沟通的重要性ꎮ

本研究不足在于术后 ６ｍｏ 的临床观察结果虽然有一
定的参考价值ꎬ但仍需继续完善 １ａ 的长期随访ꎬ并且本试
验只做手术前后自身稳定性对照分析而无其他对照组ꎬ对
于手术的远期效果仍需要收集大样本量的临床研究进行
进一步的探讨ꎮ

综上所述ꎬ飞秒激光联合三焦点人工晶状体植入术用
于白内障患者治疗ꎬ不仅可以为患者提供舒适自然的全程
视力ꎬ实现真正的脱镜ꎬ并且创伤小ꎬ恢复快ꎬ不良视觉症
状较少ꎬ术后长期随访中保持较为理想的屈光状态ꎬ极大
地提高了患者的术后满意度ꎮ
参考文献

１ Ｓｈｅｎ Ｚꎬ Ｌｉｎ Ｙꎬ Ｚｈｕ Ｙꎬ ｅｔ ａｌ. Ｃｌｉｎｉｃａｌ ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｏｆ ｐａｔｉｅｎｔ ｏｕｔｃｏｍｅｓ
ｆｏｌｌｏｗｉｎｇ ｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｒｉｆｏｃａｌ ｏｒ ｂｉｆｏｃａｌ ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ ｌｅｎｓｅｓ: ａ
ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ ｒｅｖｉｅｗ ａｎｄ ｍｅｔａ－ａｎａｌｙｓｉｓ. Ｓｃｉ Ｒｅｐ ２０１７ꎻ ７:４５３３７
２ 王文莹ꎬ 王军ꎬ 张晶ꎬ 等. 多焦点与单焦点非球面人工晶状体植入

后视觉质量的临床观察. 中华眼科杂志 ２０１０ꎻ４６(８):６８６－６９０
３ Ｔｏｒｕｎ Ａｃａｒ Ｂꎬ Ｄｕｍａｎ Ｅꎬ Ｓｉｍｓｅｋ Ｓ. Ｃｌｉｎｉｃａｌ ｏｕｔｃｏｍｅｓ ｏｆ ａ ｎｅｗ
ｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅ ｔｒｉｆｏｃａｌ ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ ｌｅｎｓ ｗｉｔｈ Ｅｎｈａｎｃｅｄ Ｄｅｐｔｈ ｏｆ Ｆｏｃｕｓ
(ＥＤＯＦ). ＢＭＣ Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌ ２０１６ꎻ １６(１):２０８
４ Ｋｒｅｔｚ ＦＴꎬ Ｍüｌｌｅｒ Ｍꎬ Ｇｅｒｌ Ｍꎬ ｅｔ ａｌ. Ｂｉｎｏｃｕｌａｒ ｆｕｎｃｔｉｏｎ ｔｏ ｉｎｃｒｅａｓｅ
ｖｉｓｕａｌ ｏｕｔｃｏｍｅ ｉｎ ｐａｔｉｅｎｔｓ ｉｍｐｌａｎｔｅｄ ｗｉｔｈ ａ ｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅ ｔｒｉｆｏｃａｌ ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ
ｌｅｎｓ. ＢＭＣ Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌ ２０１５ꎻ １５(１):１１０
５ Ｒｉｃｋ Ｐꎬ Ｇｕｎｎａｒ ＧＫ. Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｏｆ ｖｉｓｕａｌ ｏｕｔｃｏｍｅｓ ａｎｄ ｓｕｂｊｅｃｔｉｖｅ
ｖｉｓｕａｌ ｑｕａｌｉｔｙ ａｆｔｅｒ ｂｉｌａｔｅｒａｌ ｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎ ｏｆ ａ ｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅ ｔｒｉｆｏｃａｌ
ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ ｌｅｎｓ ａｎｄ ｂｌｅｎｄｅｄ ｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎ ｏｆ ａｐｏｄｉｚｅｄ ｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅ ｂｉｆｏｃａｌ
ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ ｌｅｎｓｅｓ. Ｃｌｉｎ Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌ ２０１６ꎻ１０:８０５－８１１
６ Ｒａｂｓｉｌｂｅｒ ＴＭꎬ Ｋｒｅｔｚ ＦＴＡꎬ Ｈｏｌｚｅｒ ＭＰꎬ ｅｔ ａｌ. Ｂｉｌａｔｅｒａｌ ｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎ ｏｆ
ｔｏｒｉｃ ｍｕｌｔｉｆｏｃａｌ ａｄｄｉｔｉｖｅ ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ ｌｅｎｓｅｓ ｉｎ ｐｓｅｕｄｏｐｈａｋｉｃ ｅｙｅｓ. Ｊ
Ｃａｔａｒａｃｔ Ｒｅｆｒａｃｔ Ｓｕｒｇ ２０１２ꎻ ３８(８): １４９５－１４９８
７ 肖雪冰ꎬ 乌兰ꎬ 栾多ꎬ 等. 三焦点人工晶状体植入术后的早期临床

效果. 中华眼视光学与视觉科学杂志 ２０１７ꎻ１９(５):３１１－３１４
８ 中华医学会眼科学分会白内障及人工晶状体学组. 我国飞秒激光

辅助白内障摘除手术规范专家共识(２０１８ 年). 中华眼科杂志 ２０１８ꎻ
５４(５):３２８－３３３
９ Ｍｏｊｚｉｓ Ｐꎬ Ｐｅｎａ －Ｇａｒｃíａ Ｐꎬ Ｌｉｅｈｎｅｏｖａ Ｉꎬ ｅｔ ａｌ. Ｏｕｔｃｏｍｅｓ ｏｆ ａ ｎｅｗ
ｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅ ｔｒｉｆｏｃａｌ ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ ｌｅｎｓ. Ｊ Ｃａｔａｒａｃｔ Ｒｅｆｒａｃｔ Ｓｕｒｇ ２０１４ꎻ ４０(１):
６０－６９
１０ Ｃｏｃｈｅｎｅｒ ＢꎬＶｒｙｇｈｅｍ ＪꎬＲｏｚｏｔ Ｐꎬｅｔ ａｌ. Ｖｉｓｕａｌ ａｎｄ ｒｅｆｒａｃｔｉｖｅ ｏｕｔｃｏｍｅｓ
ａｆｔｅｒ ｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎ ｏｆ ａ ｆｕｌｌｙ ｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅ ｔｒｉｆｏｃａｌ ｌｅｎｓ. Ｃｌｉｎ Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌ
２０１２ꎻ６:１４２１－１４２７
１１ 王思聪ꎬ 朱怡ꎬ 袁景ꎬ 等. 三焦点与双焦点人工晶状体临床应用

效果的 Ｍｅｔａ 分析. 中华眼外伤职业眼病杂志 ２０１７ꎻ ３９(３):２３２－２３７
１２ Ｎａｇｙ Ｚꎬ Ｔａｋａｃｓ Ａꎬ Ｆｉｌｋｏｒｎ Ｔꎬ ｅｔ ａｌ. Ｉｎｉｔｉａｌ Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ ａｎ
Ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ Ｆｅｍｔｏｓｅｃｏｎｄ Ｌａｓｅｒ ｉｎ Ｃａｔａｒａｃｔ Ｓｕｒｇｅｒｙ. Ｊ Ｒｅｆｒａｃｔ Ｓｕｒｇ ２００９ꎻ
２５(１２):１０５３－１０６０
１３ 田芳ꎬ 张红ꎬ 李筱荣. 飞秒激光辅助超声乳化白内障吸除术的初

步观察. 中华眼科杂志 ２０１４ꎻ ５０(２):１３３－１３６

１４ Ｃｏｎｒａｄｈｅｎｇｅｒｅｒ Ｉꎬ Ｈｅｎｇｅｒｅｒ ＦＨꎬ Ｓｃｈｕｌｔｚ Ｔꎬ ｅｔ ａｌ. Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ
ｆｅｍｔｏｓｅｃｏｎｄ ｌａｓｅｒ ｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ ｏｎ ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ ｐｈａｃｏｅｍｕｌｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｔｉｍｅ ｉｎ
ｃａｔａｒａｃｔ ｓｕｒｇｅｒｙ. Ｊ Ｒｅｆｒａｃｔ Ｓｕｒｇ ２０１２ꎻ２８(１２):８７９－８８３
１５ Ｐａｌａｎｋｅｒ ＤＶꎬ Ｂｌｕｍｅｎｋｒａｎｚ ＭＳꎬ Ａｎｄｅｒｓｅｎ Ｄꎬ ｅｔ ａｌ. Ｆｅｍｔｏｓｅｃｏｎｄ
Ｌａｓｅｒ － Ａｓｓｉｓｔｅｄ Ｃａｔａｒａｃｔ Ｓｕｒｇｅｒｙ ｗｉｔｈ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ
Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ. Ｓｃｉ Ｔｒａｎｓｌ Ｍｅｄ ２０１０ꎻ ２(５８):５８－８５
１６ Ｎａｇｙ Ｚꎬ Ｔａｋａｃｓ Ａꎬ Ｆｉｌｋｏｒｎ Ｔꎬ ｅｔ ａｌ. Ｉｎｉｔｉａｌ Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ ａｎ
Ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ Ｆｅｍｔｏｓｅｃｏｎｄ Ｌａｓｅｒ ｉｎ Ｃａｔａｒａｃｔ Ｓｕｒｇｅｒｙ. Ｊ Ｒｅｆｒａｃｔ Ｓｕｒｇ ２００９ꎻ
２５(１２):１０５３－１０６０
１７ Ｋｒáｎｉｔｚ Ｋꎬ Ｍｉｈáｌｔｚ Ｋꎬ Ｓáｎｄｏｒ ＧＬꎬ ｅｔ ａｌ. Ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ ｌｅｎｓ ｔｉｌｔ ａｎｄ
ｄｅｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ ｍｅａｓｕｒｅｄ ｂｙ ｓｃｈｅｉｍｐｆｌｕｇ ｃａｍｅｒａ ｆｏｌｌｏｗｉｎｇ ｍａｎｕａｌ ｏｒ
ｆｅｍｔｏｓｅｃｏｎｄ ｌａｓｅｒ － ｃｒｅａｔｅｄ ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ ｃｉｒｃｕｌａｒ ｃａｐｓｕｌｏｔｏｍｙ. Ｊ Ｒｅｆｒａｃｔ
Ｓｕｒｇ ２０１２ꎻ ２８(４):２５９－２６３
１８ 张哲ꎬ 张素华ꎬ 曹伟芳ꎬ 等. 飞秒激光超声乳化白内障吸除术与

２. ２ｍｍ 同轴微切口超声乳化白内障吸除术早期临床效果对比. 中华

眼视光学与视觉科学杂志 ２０１５ꎻ１７(１１):６７９－６８４
１９ Ｋｒｅｔｚ ＦＴꎬ Ｃｈｏｉ ＣＹꎬ Ｍａｉｌｅｒ Ｍꎬ ｅｔ ａｌ. Ｖｉｓｕａｌ ｏｕｔｃｏｍｅｓꎬ ｐａｔｉｅｎｔ
ｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ ａｎｄ ｓｐｅｃｔａｃｌｅ ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ ｗｉｔｈ ａ ｔｒｉｆｏｃａｌ ｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅ
ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ ｌｅｎｓ. Ｋｏｒｅａｎ Ｊ Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌ ２０１６ꎻ３０(３):１８０－１９１
２０ Ｍｏｊｚｉｓ Ｐꎬ Ｋｕｋｕｃｋｏｖａ Ｌꎬ Ｍａｊｅｒｏｖａ Ｋꎬ ｅｔ ａｌ. Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ
ｔｈｅ Ｖｉｓｕａｌ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ａｆｔｅｒ Ｃａｔａｒａｃｔ Ｓｕｒｇｅｒｙ Ｗｉｔｈ Ｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎ ｏｆ ａ
Ｂｉｆｏｃａｌ ｏｒ Ｔｒｉｆｏｃａｌ Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅ ＩＯＬ. Ｊ Ｒｅｆｒａｃｔ Ｓｕｒｇ ２０１４ꎻ ３０ ( １０ ):
６６６－６７２
２１ Ｘｕ Ｚꎬ Ｃａｏ Ｄꎬ Ｃｈｅｎ Ｘꎬ ｅｔ ａｌ. Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｏｆ ｃｌｉｎｉｃａｌ ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ
ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｒｉｆｏｃａｌ ａｎｄ ｂｉｆｏｃａｌ ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ ｌｅｎｓｅｓ: Ａ ｍｅｔａ － ａｎａｌｙｓｉｓ. ＰｌｏＳ
Ｏｎｅ ２０１７ꎻ １２(１０):ｅ０１８６５２２
２２ Ｌｉｎｄｓｔｒｏｍ ＲＬꎬ Ｍａｃｒａｅ ＳＭꎬ Ｐｅｐｏｓｅ ＪＳꎬ ｅｔ ａｌ. Ｃｏｒｎｅａｌ ｉｎｌａｙｓ ｆｏｒ
ｐｒｅｓｂｙｏｐｉａ ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ. Ｃｕｒｒ Ｏｐｉｎ Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌ ２０１３ꎻ ２４(４):２８１－２８７
２３ 周星延ꎬ 王静ꎬ 赵江月ꎬ 等. 三焦点人工晶状体术后早期临床观

察. 中华眼视光学与视觉科学杂志 ２０１８ꎻ２０(６):３６０－３６４
２４ ｄｅ Ｖｒｉｅｓ ＮＥꎬ Ｗｅｂｅｒｓ ＣＡꎬ Ｍｏｎｔéｓ－Ｍｉｃó Ｒꎬｅｔ ａｌ. Ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ ｆｏｌｌｏｗ－
ｕｐ ｏｆ ａ ｍｕｌｔｉｆｏｃａｌ ａｐｏｄｉｚｅｄ ｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅ ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ ｌｅｎｓ ａｆｔｅｒ ｃａｔａｒａｃｔ
ｓｕｒｇｅｒｙ. Ｊ Ｃａｔａｒａｃｔ Ｒｅｆｒａｃｔ Ｓｕｒｇ ２００８ꎻ ３４(９): １４７６－１４８２
２５ Ｋｏｓａｋｉ Ｒꎬ Ｋｏｚａｋｉ Ｊꎬ Ｍａｅｄａ Ｎ. Ｈｉｇｈｅｒ － ｏｒｄｅｒ ａｂｅｒｒａｔｉｏｎｓ ｉｎ ｅｙｅ
ｉｍｐｌａｎｔｅｄ ｗｉｔｈ ａｓｐｈｅｒｉｃａｌ ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ ｌｅｎｓｅｓ. Ｎｉｐｐｏｎ Ｇａｎｋａ Ｇａｋｋａｉ Ｚａｓｓｈｉ
２０１３ꎻ １１７(１):２７－３４
２６ Ｖｉｌａｒｒｏｄｏｎａ Ｌꎬ Ｂａｒｒｅｔｔ ＧＤꎬ Ｊｏｈｎｓｏｎ Ｂ. Ｈｉｇｈ － ｏｒｄｅｒ ａｂｅｒｒａｔｉｏｎｓ ｉｎ
ｐｓｅｕｄｏｐｈａｋｉａ ｗｉｔｈ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ ｌｅｎｓｅｓ. Ｊ Ｃａｔａｒａｃｔ Ｒｅｆｒａｃｔ Ｓｕｒｇ
２００４ꎻ ３０(３): ５７１－５７５
２７ 曾凡超ꎬ 司马晶ꎬ 杨浩江ꎬ 等. 飞秒激光白内障手术术源性散光

及术后角膜像差的变化研究. 临床眼科杂志 ２０１６ꎻ ２４(２):９７－１００
２８ Ｍｉｈｌｔｚ Ｋꎬ Ｋｎｏｒｚ ＭＣꎬ Ａｌｉó ＪＬꎬ ｅｔ ａｌ. Ｉｎｔｅｒｎａｌ ａｂｅｒｒａｔｉｏｎｓ ａｎｄ ｏｐｔｉｃａｌ
ｑｕａｌｉｔｙ ａｆｔｅｒ ｆｅｍｔｏｓｅｃｏｎｄ ｌａｓｅｒ ａｎｔｅｒｉｏｒ ｃａｐｓｕｌｏｔｏｍｙ ｉｎ ｃａｔａｒａｃｔ ｓｕｒｇｅｒｙ. Ｊ
Ｒｅｆｒａｃｔ Ｓｕｒｇ ２０１１ꎻ ２７(１０):７１１－７１６
２９ Ｋｒｅｔｚ ＦＴＡꎬ Ｂｒｅｙｅｒ Ｄꎬ Ｄｉａｋｏｎｉｓ ＶＦꎬ ｅｔ ａｌ. Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｏｕｔｃｏｍｅｓ ａｆｔｅｒ
Ｂｉｎｏｃｕｌａｒ Ｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎ ｏｆ ａ Ｎｅｗ Ｔｒｉｆｏｃａｌ Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅ Ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ Ｌｅｎｓ. Ｊ
Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌ ２０１５ꎻ２０１５:９６２８９１
３０ Ｌａｗ ＥＭꎬ Ａｇｇａｒｗａｌ ＲＫꎬ Ｈｏｓａｍ Ｋ. Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｏｕｔｃｏｍｅｓ ｗｉｔｈ ａ Ｎｅｗ
Ｔｒｉｆｏｃａｌ Ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ Ｌｅｎｓ. Ｅｕｒ Ｊ Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌ ２０１４ꎻ ２４(４):５０１－５０８
３１ Ｗａｎｇ Ｘꎬ Ｚｈａｎｇ Ｚꎬ Ｌｉ Ｘꎬ ｅｔ ａｌ. Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ Ｆｅｍｔｏｓｅｃｏｎｄ Ｌａｓｅｒ
Ｖｅｒｓｕｓ Ｍａｎｕａｌ Ｃｌｅａｒ Ｃｏｒｎｅａｌ Ｉｎｃｉｓｉｏｎｓ ｉｎ Ｃａｔａｒａｃｔ Ｓｕｒｇｅｒｙ Ｕｓｉｎｇ
Ｓｐｅｃｔｒａｌ－Ｄｏｍａｉｎ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ. Ｊ Ｒｅｆｒａｃｔ Ｓｕｒｇ ２０１８ꎻ
３４(１):１７－２２
３２ Ｍｅｎｄｉｃｕｔｅ Ｊꎬ Ｋａｐｐ Ａꎬ Ｌéｖｙ Ｐꎬ ｅｔ ａｌ. Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｖｉｓｕａｌ ｏｕｔｃｏｍｅｓ
ａｎｄ ｐａｔｉｅｎｔ ｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ ａｆｔｅｒ ｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎ ｏｆ ａ ｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅ ｔｒｉｆｏｃａｌ
ｉｎｔｒａｏｃｕｌａｒ ｌｅｎｓ. Ｊ Ｃａｔａｒａｃｔ Ｒｅｆｒａｃｔ Ｓｕｒｇ ２０１６ꎻ４２(２):２０３－２１０
３３ Ｖｏｓｋｒｅｓｅｎｓｋａｙａ Ａꎬ Ｐｏｚｄｅｙｅｖａ Ｎꎬ Ｐａｓｈｔａｅｖ Ｎ. ｅｔ ａｌ. Ｉｎｉｔｉａｌ ｒｅｓｕｌｔｓ ｏｆ
ｔｒｉｆｏｃａｌ ｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅ ＩＯＬ ｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎ. Ｇｒａｅｆｅｓ Ａｒｃｈ Ｃｌｉｎ Ｅｘｐ Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌ
２０１０ꎻ ２４８(９): １２９９－１３０６

７４０１

Ｉｎｔ Ｅｙｅ Ｓｃｉꎬ Ｖｏｌ.１９ꎬ Ｎｏ.６ Ｊｕｎ. ２０１９　 　 ｈｔｔｐ: / / ｉｅｓ.ｉｊｏ.ｃｎ
Ｔｅｌ:０２９￣８２２４５１７２　 ８５２６３９４０　 Ｅｍａｉｌ:ＩＪＯ.２０００＠１６３.ｃｏｍ


